
BAŞLANGIÇ
Kurulum

Kullanım Talimatları



Tüm grafikler temsilidir. Ürününüz farklı görünebilir.

G6'nızı kullanmadan önce G6'nızı Kullanırken, Bölüm 2 kapsamında yer alan Güvenlik 
Bildirimini gözden geçirin.

Dexcom G6 CGM (G6) Genel Bakış

Verici
•	 Sensörden görüntüleme cihazına  

glikoz bilgilerini göndermektedir

Görüntüleme Cihazı 
•	 Glikoz bilgilerini göstermektedir

•	 Akıllı cihazınızı, Dexcom alıcısını  
veya her ikisini de kurun

•	 Mevcut uyumlu akıllı cihazlar ve  
işletim sistemlerine yönelik liste  
için dexcom.com/compatibility  
adresine gidin

•	 G6 uygulaması ve alıcısı tüm G6 
sistemleri ile uyumludur

Dahili Sensörlü Aplikatör
•	 Sensör aplikatörü sensörü cildinizin 

altına yerleştirmektedir

•	 Sensör glikoz bilgilerini edinmektedir

Akıllı cihazınız

Dexcom alıcısı

Aplikatör

Sensör (dahili)



G6, G6 sensör glikoz okuma değerlerinizi 
(G6 okumaları) görüntüleme cihazınıza 
göndermektedir.

Alıcı özel bir tıbbi cihazdır. G6 uygulamasını çalıştırsanız da akıllı 
cihazınız böyle değildir. Akıllı cihazınız özel bir tıbbi cihaz değildir 
çünkü akıllı cihazda yer alması nedeniyle uygulama bir alarm/
uyarı vermeyi atlayabilir. Örneğin akıllı cihaz ayarları, akıllı cihaz 
veya uygulamanın kapanması, düşük pil, vb. etkili olabilmektedir.

Uygulamayı, alıcıyı veya her  
ikisini de kurmak için aşağıdaki 
sekmeleri kullanın.
Her ikisini de kurmak istiyor musunuz? Kurulum için önce 
birini seçin ve sonra o sekmeye gidin. Son adım size ikinci 
görüntüleme cihazını nasıl kuracağınızı göstermektedir. Her iki 
sekmeyi de kullanmayın.

G6'nın kurulumuna yönelik diğer yöntemler için:

•	 dexcom.com/downloadsandguides adresindeki eğitim 
videosunu izleyin

•	 Yardım için yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.

Ne İşe Yarıyor?

Uygulamayı, Alıcıyı veya  
Her İkisini Seçin

Akıllı cihazınız

Dexcom alıcısı





Uygulama Kurulumu

Akıllı cihazınız

VericiDahili Sensörlü Aplikatör



Kabul et

Reddet

Dexcom ile Veri 
Paylaşımı Onayı

Onayla

1	 İstenmesi durumunda:

•	 Verilerinizi bulut sistemine gönderin. 
Bu işlem size şunları kullanma imkânı sunar:

•	 Share: G6 verilerinizi takipçilerinize gönderin.

•	 CLARITY: Verileri doktorlarla paylaşın;  
ölçüm şablonlarına bakın (tüm bölgelerde 
mevcut olamayabilir).

•	 Sensör kodunuzu girin  
(yerleştireceğiniz sensör aplikatörü üzerindeki).

•	 Sensör kodu mevcut değil mi?  
Bk. G6'nızı kullanırken, Ek A Sorun Giderme.

B	� Ekrandaki kurulum talimatlarını takip edin

A	� Dexcom G6 uygulamasını indirin ve açın

1. Adım: Uygulama Kurulumu



Sensör Isınma Süresi 
Sensor ısınma başarılı ve kurulum 

tamamlandı. Sensör glikoz 
okuması artık mevcut.

OK

C	� 2 saat bekleyin

•	 Sensör ısınma işlemi tamamlandıktan sonra ana 
ekranı görmek için OK butonuna dokunun

•	 Artık G6 okumalarını ve alarmları/uyarıları alacaksınız

•	 Seri Numaranızı (SN) şuradan girin: 

Vericinin arka kısmıVerici kutusu

2	 Mavi sensör ısınma sayacını gördünüz 
mü? Bu işaret sensörünüzün bedeninize 
alıştığını göstermektedir.

	 Isınma sırasında: 

•	 G6 okuması veya alarmı/uyarısı 
verilmemektedir

•	 Akıllı cihazınızı her zaman vericinin  
6 metre yakınında tutun

veya

SN'yi girdikten sonra G6'nız vericiyi arar. Arama sırasında G6 okuması veya 
alarmı/uyarısı almazsınız.



G6’nızı Kullanırken
• Hoş Geldiniz

• Ana Ekrana Genel Bakış

• Alarmlar ve Uyarılar

• Tedavi Kararları

• Sensör Oturumunuz Sonlanıyor

• Gelişmiş Uygulama Özellikleri

• Ekler

Kullanım Talimatları

Welcome

Next

Hoş geldiniz

İleri

Güç butonuna 2-3 saniye basılı tutarak alıcıyı açın. 
Ardından ekrandaki talimatları takip edin.

Alıcı Kurulumu sekmesini kullanmayın. Bu adımlar, 
uygulamayı kurmadan önce alıcıyı kurmaya yöneliktir.

Şunları öğrenin:

•	 Ana ekranı okumak

•	 Alarmları ve uyarıları kullanmak

•	 Tedavi kararları vermek

•	 Sorunları gidermek

2. Adım: Bk. G6'nızı Kullanırken

3. Adım: Opsiyonel – Alıcı Kurulumu



Alıcı Kurulumu

Alıcı

VericiDahili Sensörlü Aplikatör



Güç butonuna 2-3 saniye basılı tutun.

A	� Alıcıyı kutudan çıkarın

B	� Alıcıyı açın

C	� Ekrandaki talimatları takip edin

1. Adım: Alıcı Kurulumu

1	 İstenmesi durumunda şunları girin:

•	 Yerleştireceğiniz sensör aplikatörü üzerindeki sensör kodu

•	 Sensör kodu mevcut değil mi?  
Bk. G6'nızı Kullanırken, Ek A Sorun Giderme



İleri

Yerleştir ve Tak

1. Sensörü yerleştirin

2. Vericiyi takın

Detaylar için ürün 
talimatlarına bakın.

•	 Seri Numaranısını (SN) şuradan girin: 

2	 Bu ekranı gördüğünüzde bu aşamayı 
tamamlamış olursunuz:

Verici kutusu Vericinin arka kısmı

veya

SN'yi girdikten sonra G6'nız vericiyi arar. Arama sırasında G6 okuması veya 
alarmı/uyarısı almazsınız.



A	� Dahili Sensörlü 
Aplikatörü sensör 
kutusundan çıkarın

B	� Sensör bölgesini seçin

C	� Dahili sensörü takmak için aplikatörü kullanın

Adım 2: Dahili Sensörü Takmak  
İçin Aplikatörü Kullanın

2	 Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.1	 Sensör Aplikatörünü ve bir 
alkollü mendili alın.

Materyalleri toplayın: aplikatör (kısa süre 
önce girdiğiniz kodla birlikte), verici ve bezler.

Kemiklerden, tahriş olmuş ciltten, dövmelerden ve darbeye uğramış 
bölgelerden sakının.

2 yaş ve üstü Sadece 2 ve 17 yaşları arasındaVEYA



XXXX

3	 Sensör bölgesini alkollü mendil 
ile temizleyin.

4	 Yapışkan ambalajları çıkarın. 
Yapışkana dokunmayın.

5	 Aplikatörü cilde yerleştirin. 6	 Emniyet kilidini katlayıp koparın.

7	 Sensörü takmak için 
butona basın.

8	 Bant ve yuva kalacak şekilde 
aplikatörü ciltten çıkarın.

9	 Aplikatörü çıkarın. Kanla 
temas eden parçalar için 
yerel kılavuzları takip edin.



B	� Vericiyi takın

3. Adım: Vericiyi Yerleştirin

2	 Vericiyi ilk olarak sekmeye  
ve yuvaya yerleştirin.

4	 Bandın etrafını üç kere ovalayın.

1	 Vericiyi alkollü mendil  
ile temizleyin.

3	 Vericiyi takın. Yerine oturacaktır. 
Vericinin düz olduğundan ve 
yuvaya oturduğundan emin olun.

A	� Vericiyi kutudan çıkarın

Sekme

Yuva



Sensörü Başlat

B	� 2 saatlik ısınmaya başlamak için Sensörü 
Başlat'a dokunun

Isınma sırasında G6 okuması 
veya alarmı/uyarısı almazsınız

C	� Bekleyin

•	 Tamamlandıktan sonra ana ekrana gitmek 
için İleri seçeneğine dokunun

•	 Artık G6 okumalarını ve alarmları/uyarıları 
alacaksınız

4. Adım: Sensörü Alıcıda Başlatın

A	� Eşleşme için 30 dakikaya  
kadar bekleyin

Eşleşme sırasında: 

•	 G6 okuması veya alarmı/uyarısı verilmemektedir

•	 Alıcıyı her zaman vericinin 6 metre yakınında tutun



G6’nızı Kullanırken
• Hoş Geldiniz

• Ana Ekrana Genel Bakış

• Alarmlar ve Uyarılar

• Tedavi Kararları

• Sensör Oturumunuz Sonlanıyor

• Gelişmiş Uygulama Özellikleri

• Ekler

Kullanım Talimatları

Haydi Başlayalım

Şunları öğrenin:

•	 Ana ekranı okumak

•	 Alarmları ve uyarıları kullanmak

•	 Tedavi kararları vermek

•	 Sorunları gidermek

Uygulamayı akıllı cihazınıza indirin ve açın. Ardından 
ekrandaki talimatları takip edin.

Uygulama Kurulumu sekmesini kullanmayın. Bu adımlar, 
alıcıyı kurmadan önce uygulamayı kurmaya yöneliktir.

5. Adım: Bk. G6'nızı Kullanırken

6. Adım: Opsiyonel –  
Uygulama Kurulumu
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